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ATEST

ATTESTATION

Nr/No. 0930/NBR/07

Wydany na podstawie § 7 punkt 9 Statutu Instytutu Elektrotechniki o atestowanin wyrobow oraz zgodnie z pismem
Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spoleczngj Nr DIN-V/RK/62/2004 z dnia 8.04.2004 r. dotyczacym uprawnienia
Instytutu Elektrotechniki do wydawania opinii o jakosci aparatury i urzadzen elektryczmych wysokiego i niskiego
napigcia, pradu przemiennego i stalego oraz wszelkiego sprzetu, oprzyrzadowania i komponentéw zasilanych energia
elekiryczng lub przeznaczonych do pracy pod napieciem.

Issued on the basis of § 7 clause 9 of the Electrotechnical Institute Statute and the Ministry of Economy, Labour and
Social Policy disposition No. DIN-V/RK/62/2004 of 8.04.2004 relating to the authorisation of the Electrotechnical
Institute to issue the opinions on the quality of high and low voltage, alternating and direct current electrical apparatus,
devices and every equipment, instrumentation and components supplied by electrical energy or designated for live
working.

Dla: / For:
Twelve Electric Sp. z o.o.

ul. Wal Miedzeszyriski 162
04-987 Warszawa

Dotyczy wyrobu: / Applies to the product:

Analizatory parametréw sieci Analyzers of line parameters
typ AS-3 Plus, AS-3 Mini, type AS-3 Plus, AS-3 Mini,
AS-3 Energia AS-3 Energia
do pracy w sieci trojfazowe;j for three-phase working
Atest stanowi podstawg przyjmowania do eksploatacji. wyzej wymienionych wyrobow, dla Zakladow Energetycznych
Elektrowni, Zakladéw Przemystowych oraz innych Przedsi¢biorstw wytwarzajacych. przesylajacych lub uzytkujacych
energi¢ elekiryczna.

This Attestation is the basis for implementation of above mentioned products for Power Engineering Plants. Eleciric
Power Stations, Industry Plants and other Enterprises which generate. transmit or ufilize electrical energy



@b ATEST / ATTESTATION Nr/No. 0930/NBR/07
STWIERDZENIE DANYCH ZNAMIONOWYCH / STATEMENT OF RATING

Analizatory parametrow sieci Analyzers of line parameters )
typ AS-3 Plus, AS-3 Mini, AS-3 Energia type AS-3 Plus, AS-3 Mini, AS-3 Energia
do pracy w sieci trojfazowej for three-phase working

Na podstawie wynikow badad przeprowadzonych w Laboratorium Badawczym Aparatury

Rozdzielczej (LAR) — certyfikat akredytacji nr AB 074 zawartych w Sprawozdaniach nr: 6639/LAR/04
On the basis of tests results carried out at the LAR Laboratory — Accreditation Certificate

No. AB 074 included in the Test Reports No.:

mozna przypisaé nastepujace danc znamionowe: / it is assigned the following rating:

Typ analizatora / Type of analyzer AS-3 Plus AS;; idlm AS~3/5E ;erg;a
Impedancja wej§ciowa toru napigciowego >1,5MQ

Input impedance of voltage channel

Impedancja wej§ciowa toru pradowego <15MQ

Input impedance of current channel =

Przecigzalnosé ciagla wej§cia napigciowego 1200V

Overload continuous capacity of voltage channel

Przecigzalnosé ciagla wej§cia pradowego S A

Overload continuous capacity of current channel

Przecigzalno$é wejscia pradowego (0,5 s) 160 A

Overload capacity of current channel (0,3 s)

Maksymalny pobér mocy w torach pomiarowych: pradowych / currents: <0,15 VA
Maximum power consumption in measurement path: napieciowych / voltages: < 0,05 VA

nowych toréw pomiarowych licznika i analizatora nie przekroczy mocy znamionowych zasilajacych je przektadnikow
pradowych i napieciowych. / Analyzers can be used directly with energy meters if summary load of measurement
channels of meter and analyzer does not exceed the rated output of supplying them voltage and current transformers.

Analizatory moga by¢ stosowane bezposrednio z licznikami energii elektrycznej, pod warunkiem ze suma mocy znamio-

Niniejszy atest odnosi sig tylko do przedmiotu badanego. Producent ponosi odpowiedzialnosé za kazdy inny wyrdb oznaczony tak
samo jak wyrob badany.

This Attestation applies only to the object tested. The responsibility for conformity of any object having the same designations
with that tested rest with the Manufacturer.

Termin waznoscei atestu / This Attestation is valid till: 2010.09.10

Przedmiot badania zostal poddany sprawdzeniom i uznany, w zakresie okreslonym w Sprawozdaniu, za zgodny z normami:

A sample of the product has been tested and found, in a scope specified in the Test Report, to be in conformity with the standards:

ZN-06/Twelve AS-3:2004 Analizatory parametrow sieci typu AS-3, AS-3 Plus. Wymagania i badania
ZN-05/Twelve AS-3:2004 Analizatory parametrow sieci typu AS-3 Mini i AS-3 Energia Wymagania i badania
PN-EN 62053-21:2006 Urzadzenia do pomiaréw energii elektrycznej (pradu przemiennego) — Wymagania

szczegotowe — Czesé 21: Liczniki statyczne energii czynnej (klasy 112)

W oparciu 0 powyzsze stwierdza si¢, ze wyroby spelniaja wymagania stawiane urzadzeniom przeznaczonym do
stosowania w elektroenergetyce. / On the basis of above this is to certify that products fulfili the requirements
stated for the equipment designated to power engineering application.

Kierownik
Laberatorium Badawczego
Aparatury Rozdzielczej
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