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SWIADECTWO EKSPERTYZY

Data wydania: 7 maja 2004 1.

PRZEDMIOT Analizator Parametrdw Sieci

EKSPERTYZY Typ: AS-3energia, o nr fabr. 011/03/AE/RS i 012/03/AE/RS wytwdrea Twelve Electric Sp.
z 0.0.. rok prod. — brak danyeh

ZGLASZAJACY Przedsigbiorstwo Wielobranzowe PROMOTECH, A. Walasek
ul. Pomorska 4/57
08-110 Siedlce

ZAKRES1CFEL Ekspertyz¢ wykonano w zakresie badania zgodnosci losowo wybranych, dwoch egz. ww.

EKSPERTYZY miernikéw z wymaganiami dokumentacji technicznej, ktdra stanowig: Norma zakladowa
ZN-O05/TWELVE AS-3 i Instrukcja uzytkowania Analizatora Parametrow Sieci AS-3
energia.

WYNIKI SzezegGlowe wyniki pomiaréw podano w zalaczniku do niniejszego $wiadectwa.

EKSPERTYZY

ZGODNOSC Ma podstawie przeprowadzong] ekspertyzy stwierdzono, e ww. analizatory parametrow

7 WYMAGANIAMI sieci spelniajg wymagania ustalone w dokumentacji technicznej, ktara stanowig: Norma
zaktadowa ZN-05/TWELVE AS-3 i Instrukcja uzytkowania Analizatora Parametrow Sieci
AS-3 energia,
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Znak zgtoszenia: 152-M42/53-04

Ninigjsze swiadectwo moze by¢ okazywane lub kopiowane tvlko w calosci. Nie jest wazne bez podpistw i pieczeci,




